Stable Isotope 

GF Analysis Results 



File; 

Project: 

Sample list 

Line: 

MS file: 

Inlet: 

Inlet file: 

Sample ID: 

Description: 



DATA 003,raw 

corttroTe2G07 PRO 

1604.spl 

1 

Co2 slab 

GC-combu?tion 

Do Nothing 

test de stebilite 



Acquistion Date: 8/4/GS 10:45 

Weight: 0.00 
Injection Volume; 
Bottle: 
Type: 
Standard: 
Slot Number; JB 251 
Run Index: 



Reference standard 




Corrections 


Species: C02 by CF (uncalibraled) > - 




Equilibrium correction: Horn > 


Gas: C02 Uncalifcxated C02 




' 


Ratio type: Elemental 






Deconvolution: Craig 






Elemental dsfta Molecular delta 






Label: Value: Label: Valu©: 


wri; 




Ratio 1: 13C -34,5 delta 45 -32.93 


P0B 




Ratio 2: 180 -19.3 delta 46 -19.35 


PDB 







Major 








Peak No 


Height (nA) 


RT (Sec) 


Ratio 45/44 


Ratio 46/44 


1 


4.S9 


42.6 


1.17S0E-02 


4.2524E-03 


2 


4.02 


102.5 


1.1779E-Q2 


4.2525E-Q3 


3 


4 64 


182 5 


1 1779E-02 


4.2525E-03 


4 


4.63 


222.S 


1.1779E-02 


4.2528E-03 


S 


4.64 


282,8 


1.1779E-02 


4.2S30E-03 


8 


4.62 


342.6 


1.1779E-02 


4.2531E-03 


7 


4.61 


402.6 


1.1780E-02 


4.2533E-03 


8 


4.62 


462.6 


1.1780E-02 


4.2538E-03 





4.65 


522.7 


117SOE-02 


4.2542E-D3 


10 


4.65 


682.7 


1 1781E-02 


4 2546E-03 



(Wean: 
StdDevoffit{%*}: 



1.1780E-02 -4.2532E-03 
0.04 0.0S 



Sample Data 



2 



'Peak No 



RT (Sec) 



Major Height 
(DAL. 



Major Area 



Ratio 45/44 



Raw Delta 



delta 13C 



Ratio 48/44 



Raw Delta 



delta 180 



dsltalSO 
w.r.t. SMOW 
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Results for C02 by CF {uncalibrateti){Fn1) [Printout] 






1 of1- 



GDC01041 



Mt 









;lf|l;;ll::|l^|l§®Siiil|l| 






W»&!0gs?fiii 



Referepse ■■s#n : !c{.ar<i : ' ■ ' ■ :■■■ ■ '. v -:■. ^i;-;- -f ;i^;S;i; llllllli 




W^^^i^^XaWM^^^Ii^^BiM^MSi 


. ' ■ :Sp©oMs: : .,C:02 i t3y GF immM^ai^ ; \:^:^M^^M%; : X^^M 




!; ; :::!;i§|jpiW!Mjji^^ 


. . jas» j; GQ2; : ; ■.;'•■■■, ;Qh&JiM!S662 : f M^W^Mm W^M 


: -'^\^[ii-^:^"^--:-:'-\-]:- 




Ratio type; Semif)^! .; yS-y-^My^ \S&'z?i^ : Hi, 






Deco woMlom . ; Cr?§: : : . :-^i-i^^M.<(MKM£M\ 






Efemeotel: delta :- : : .';'- ■ ^yMoi^i^rM&m&'mf 




^■^"■v'T^jiK;^!^ 


: ys&eli.":. ■: halite: ::-.x ■ ::Ei^ii^l::i;:h7^7"71:;MiiJssK; ; ?! 


:m$M&?^-m-- 




. Ratio ir T3C ^^6^ -:' - r -;v : U^::i*Bfe^ii;ii : y;; : ;;]ai!i^S^W!i3^ 


¥u;-MM.^:^-Mk 




RMfbit-tao- ■■■ ■; : -is:3 : - :: i: : ;-: ■■^■^■iiiiiBifeiaiiiJiliiifPii; 


wiM&mm 


u^^gi^&iiippsa;;!^ 



I ■ 


<; /^jPJBf :™ 




..;::. H ::^;. ; :, ; ::; .;.,,, J.:.;;;::;. 




I Peak Ro 


He!ght{riA) 


'■::;8T:^Sd); : .: 


^RM&ftiJMS 


siillilSil 


{ i: : : '■ 


■ ■ ' 4.S3 - 


■'■.■v42SS : :::;: : : 


tMsiiiii 


; :ai^iia® 


j 2 : ■ 


■«3 .:■:' 


:':«>2;5.- : : : 


:--ifly®IM:l 


tfilii&it 


I 3 .■■• 


:'4,Sg ,-.■:• 


■ risaS::-:' j: 


); 'iviiiliiit 


:#iiiSili ; ? 


I 4 ''■ 


:.--*az-:-.. .•■■ 


:,; saai '■;,■:■;: 


^■liisiiili 


t:|i;tiSIiife 


!■ 5 ■■: 


:- J .4if2: ■■.:: 


:-::v;a8^6:.:a:.^ 


^IIIHlMl 


#iiiiSii: 


| . .-6 ■■;::■: 


r:^/;.;.::- 


yMmZmm 


irtSsBl 


"iilUBi: 


i --.-7 ; 


, ; '.:.4t# ■':';:.;:. 


i;4$$M%M& 


IfialliSisi: 


-iiileiifc 


i ' ',: Vg:- ■■■::■.■:-.■:':;; 


;' ::; ; ':4-:SS;:':: ! ^; : 


IMiMMlM 


:i ; !HS4i§2l 


fil§£ti$ife 


j ,:-9:V. 


'" 4,#' : : ;■■ 


:-^M3Hy 


ij-iiitlsg^fe^ 


111111111? 


I I,.';®:;. :.;.... ;;.,;; 


\-v~4:&f-.-- 


: ''v582;S^-:: 


ir-ii'^oilfe* 


4.251BE-03 












Sample Data '.. 



.PvakMa. 



RT<S*c) 



Bfajwr Height '■ -WajofcArelft 



MSI44- 
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.Stable Isotope 

OF Analysis Results 



File; DATA_.C09.raw 
Project: conlroie2G07.PRO 
Sample list; 1704.spl 
Line: 16 
MS file; M-AM41 
Inlet; GC-comoustton 
Inlet file: M-AN41 
Sample ID: 
D escription; Calibration Mix Cal Acetate 001 C 



Acquistioti Date: 26*6-2006 1 1 '35:39 

Weight: 0.00 
injection Volume; 10 
Bottle: 
Type; 
, Standard; 
Slot Number: JB251 
Rim Index: 



Reference standard 




Corrections 




Species; C02 by CF (uncalibrated) 




Equilibrium correction; None 




Gasi C02 Urtcafibrated C02 




'* 




Ratio type; Elemental 








Deconvolutiom Craig 








Elemental delta Molecular delta 








Label; Value: Label; Value: 


wit: 






Ratio 1: 13C -34;5 delta 45 -32.93 


PDB 






Ratio2;180 -19.3 delta 46 -19:35 


POS 









Major 






1 


Peak No 


Height (nA) 


nr (sac) 


Ratio 45/44 


Ratio 46?44 


1 


1,48 


42 J' 


1„17$8E-02 


4.2580E-Q3 


2 


1.48 


102.8 


1.17S9E-02 


4,2586E*03 


3 


$.93 


182.6 


1.1792E-02 


4.2S81E-Q3 


4 


S.S3 


222.0 


1.1791E-02 


4.2532E-03 


5 


3.62 


282,7 


1.1791E-Q2 


4.25B8E-03 


6 


3.82 


342.6 


1.1791E-02 


4 2587E-03 


7 


9.68 


402.7 


1.1792E-02 


4 2572E-03 


8 


S.6© 


462.3 


1.17826-02 


4.2574E-03 


S 


1.48 


522.8 


1.1788E-02 


4J2592E-03 


10 


1.49 


582.8 


1.1788E-02 


4 2590E-03 



jtftean: 1.1790E-02 , 4.2584E-03 
Std Dev of frt (%»}: 0. 1 5 0. 1 7 



Sample Data 



Peak No 


RT (See) 


Major Height 
(nA) 


Major Area 


Ratio 45/44 | Raw Delta 


delta 15C 


Ratio 4$/44 


Raw Delta 


delta 180 


de!ial8Q 
w.r.t. SMOW 



©6/05/2007 13:18 
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